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IL AMBULANS SERVISI BASHEKIMLIGI

Miidirliigiimiiz Il Ambulans Servisi Baghekimligine bagli ambulanslar tarafindan
hastaneye nakledilen hastalarin, hastaneye kabulii agamasinda yasanan zaman kaybiun  ve
hastanin sedye degisimi esnasinda ck bir travmaya maruz kalmasinin &niine gecilmesi
amactyla yazmz ekinde gonderilen teknik sartnamelere uygun 2 (iki) adet kurtarma yelegi, 5
(bes) adet servikal boyunluk seti, 2 (iki) adet eriskin 2 (iki) adet cocuk sirt tahtasiun temin
edilerek hastaneniz acil servis biriminde hazir bulundurulmasi ve ambulans ckiplerince
hastaya uygulanmus yukarida belirtilen malzemelerin ¢ikartilmast hasta agisindan risk
tagiyorsa, esdefer malzemenin ambulans ekiplerine tutanak karsihginda teslim edilmesi
hususunda; ‘

Bilgilerinizi ve gerefini rica ederim.
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KURTARMA YELEGI TEKNIK SARTNAMESi|
Omurga ve boyun kink ve zedelenmesinde hastann giivenli bir sckilde tasinmasinda
kullantlacakuir.
Arag koltukiarinda veya diger dar alanlarda ve oturur pozisyondaki hastanin hareket ettirilmeden
kurtanilmasini saglamahidir,
Givdeyl, bayi ve boynu sabitleyerek, kurtarma islemleri sirasimdaki hareketien dogacak ek
tahribat riskini minimuma indirerek hastanm derhal kurtarilmasim saglamalidir,
Renk — kodlu hasta kayislart sayesinde. karanlikta veva son detece sikigik alanlarda bile hatasiz
olarak uygulanabilmelidir.
Bu kayislar, kolayca agilir ve kilitlenir tipte olacakiir.
Ozgin givde saricl yapisi, kolay uygulama igin maksimum yatay fleksibilite ve kurtarma
sirasinda maksimum destek igin maksimum dikey rijidite saglamalidur.
Ug tasima sapt sayesinde kurtarma iglemleri sirasinda hasta kolaylikla kontrol edilebilmelidir.
On kisimlart gerive dogiru katlanabilmeli, boylece defibrilasyon veya monitar elektrotlarinim
uygulanabilmesi amaciyla hastanin gégsiine kolayhkla ulasilabilmelidir.
Takim bir gévdeye sarilan yelek, boyun destegi, iki bas kayist ve tasima cantasindan olugmahdrr,
Dist vinil kapli naylondan olup, dayanikli ve kolay temizlenebilir olmaly. muhalaza siyasinda lazla
yer isgal etmemelidir.
Ayrica bir kalga ateli olarak da kullamlmas: miimkiin olacaktir.
Ozel tasima antasimn icinde teslim edilmelidir.

BOYUNLUK SETi TEKNIK SARTNAMESI

Erkek yetigkin. bayan yetigkin, gocuk ve infantlara uyacak 4 ayn boydan olusmalidir,
Servikal boyunluk seti 6 adet sert boyunluk igermelidir,

Set igerisinde erkek yetigkin 2 adet, bayan yetiskin igin 2 adet. cocuk icin 1 adet ve infantlar
icin 1 adet boydan olusmalhdir,

Ozel gantast iginde teslin edilmelidir.

Bu boyunluklar,Velcro tip olmali ve hipo —allerjik malzemeden yapilmahdir,

Servikal omurgaya nétrol pozisyonda mitkemmel! destek saglayacak sekilde dizayn edilmis olup .
4 uygun boy ile muhtelif boylarin yaratig karigikli51 bertaraf edebilmelidir.

Enjeksiyon kahpla tek parga tasarim olmalidir.

(Cabuk ve kolay uygulanmalsdir.

MR ve X 1ginlarini gecirgen olmalidir.

On tarafta entiibasyona olanak saglayan uygun genislikte trakeal agikliii olmalidir,

Arka tarafinda genis havalandirma agikligi olmah ve uygulama bélgesine hava sirkiilasyonu
saglanmalidur.

Sabunlu su ve s1vi dezanlektanlarla terizlenebilir ve dezenfekte cdilebilir olmalidir.

YETISKIN SIRT TAHTASI TEKNIiK SARTNAMESI

Yetiskin tipte olmalidir,

Kenarlarinda baglant: ve tasima yuvalart olmalid)r.

Sert plastikten yapilmis olmahdir.

En az 160 kg tagima kapasitesine sahip olmalidir

-X-Ray iginlarim gecirgen zelligine sahip olmahdir,

Bir adet bag sabitleme yastif1 ve bir takim emniyet kemeri ile birlikte verilmelidir.
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